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Участникам открытого запроса цен 
	
О разъяснении положений документации по запросу цен (закупка на сайтах http://www.zakupki.gov.ru №31502538517,
  на http://zakupki.rosatom.ru
№ 150706/0476/257,
 на http://www.a-k-d.ru №Z039394)


Уважаемые господа!
На основании пункта 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) ГК «Росатом» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку анализаторов спектрометрических, в ответ на запрос участника запроса цен согласно требованиям настоящей документации по запросу цен, сообщает следующее:
Вопрос 1:
В соответствии с п.1.1 проекта договора Поставщик обязан поставить Оборудование, указанное в « Поставочной Спецификации Оборудования» ( Приложение №1 к проекту Договора), однако перечисленное в Спецификации Оборудование не соответствует Оборудованию,указанному в «Техническом задании» ( Приложение №3 к проекту Договора). Сведения какого из вышеуказанных документов являются верными? 
Ответ 1:
Верными считать технические характеристики требуемого оборудования, приведенные в Томе2 «Техническая часть» закупочной документации.

Приложение №1  «Спецификация к договору»   читать в следующем виде:










Приложение № 1
											к договору № _______
от________


                                             Спецификация
для размещения заказа 
путем проведения запроса цен на разработку, изготовление и поставку
Анализаторов спектрометрических
 (наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия 
«Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., Копорское шоссе д.72


	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Страна
Произво-дитель
	Ед. изм.
	Количество
	Сроки                        выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	




ЗАКАЗЧИК								ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________							_______________
_________________		             				_______________
______________
	

	                                      	                                      
Обращаем внимание, что Данная спецификация, на основании п.2.1.2 Части 1 Тома1  Закупочной документации,  заполняется участником процедуры в соответствии с его техническим предложением.









            Вопрос 2:
В закупочной документации отсутствует информация об отнесении закупаемого Оборудования к определенной категории обеспечения качества ( классу безопасности).
Просим уточнить категорию обеспечения качества закупаемого Оборудования.

Ответ2:
Анализатор спектрометрический технологический СТА-01 относится к классу безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. Категория обеспечения качества QA2.


Генеральный директор			                   		В.А. Василенко



Исп. А.Г. Долотёнкова  (81369) 6-03-09                                  Дело:32-11
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