

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________

	г. Москва   
	«__»  _______________  201_ г.



_____________________________  (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, в соответствии со Спецификацией (Приложение№1) и осуществить Работы по монтажу и пуско-наладке Товара (ввод в эксплуатацию) согласно Спецификации, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы  в порядке и сроки предусмотренные Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
1.3. В соответствии с требованиями Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ЕОСЗ ГК «Росатом» основанием для заключения Договора является:
•	Протокол закупочной комиссии от __ ________201_ №___________
ИЛИ (выбрать необходимое)
•	Справка - обоснование закупки от __ ________201_ №___________ 



2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Товара и Работ (цена Договора) указана в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты (Приложение №2). Цена Договора не подлежит увеличению до окончания срока действия настоящего Договора.
2.2. 	Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о цене Договора и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с расчетного  счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
2.3.	Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.
3.2. Порядок, сроки, содержание, объем и адрес выполнения Работ указаны в Спецификации.
3.3.	Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 
3.4.	Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №3). 
3.5.	Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.
3.6.	В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.
3.7.	При обнаружении при приемке несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и передает 1 экземпляр Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) представителю Поставщика, осуществляющего доставку Товара. 
3.8.	Поставщик обязан рассмотреть Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма №ТОРГ-2) и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.
3.9.	Надлежащее выполнение Работы оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ (Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ – Приложение №4).
3.10.	В случае наличия замечаний у Покупателя Акт сдачи-приемки выполненных Работ подписывается представителями Сторон только после устранения данных замечаний в согласованные Сторонами сроки.
3.11.	В случае непредоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ Работы по Договору  считаются не выполненными до момента предоставления Поставщиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
3.12.	Поставщик обязан обеспечить наличие у физических лиц, непосредственных исполнителей Работ, допуска к государственной тайне по форме №3. В случае отсутствия у непосредственных исполнителей Работ допуска к государственной тайне по форме №3 Покупатель имеет право требовать замены непосредственных исполнителей Работ на лиц, имеющих такой допуск.
3.13.	Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Покупателя. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Поставщик представляет Покупателю заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ И РАБОТАМ
4.1. Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации.
4.2. Содержание, объем, качество и сроки выполнения Работ должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации и статье 3 настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1%  (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара и/или выполнения Работ, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе применить к Поставщику неустойку в размере 1% от стоимости Товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
5.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
6.2 Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации и/или просрочка выполнения Работ более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.
6.3 Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять рабочих) дней с момента ее получения. 
7.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 7.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 7.2:
7.2.	Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.
8.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.
8.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

9.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Условия отнесения информации о предмете Договора / ходе исполнения Договора / полученных результатах и иной информации, связанной с исполнением Сторонами обязательств  друг перед другом, к информации ограниченного доступа, а также условия об ответственности за  ее разглашение, при необходимости, оформляются Сторонами в виде приложения к Договору «Соглашение о конфиденциальности». 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.

11.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по договору в следующем порядке:
- Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.
- Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Покупателем оформленного со стороны Поставщика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Поставщиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Поставщиком без замечаний.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.     
11.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.
11.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату, в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.
11.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.
11.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.
11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.
11.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Соглашение о цене Договора и порядке оплаты;
Приложение №3 – Форма Акта приема-передачи Товара;
Приложение №4 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ;
Приложение №5 – Соглашение по охране труда;
Приложение №6 – Особые условия;
Приложение №7 – Порядок подтверждения налоговой добросовестности.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

	
	ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «НИКИЭТ»
Место нахождения: 107140, Россия,
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Адрес для переписки: 101000, г. Москва,
Главпочтамт, а/я 788
ИНН 7708698473 / КПП 774850001
ОГРН 1097746180740
Банковские реквизиты:
Банк:______________________
Расчетный счет:_____________
Корреспондентский счет:_____
БИК:_______________________



13. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:




м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:




м.п.





Приложение №__
к Договору от «__»  ____________  201_ г.
№________________

Спецификация

1. Наименование, количество, цена Товара, срок поставки Товара:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Страна происхождения Товара
	Код Товара по ОКДП/ ОКПД
	Ед. изм.
(шт, кг 
и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Срок
поставки

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	-
	
	
	


1. Наименование Работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	ЦЕНА
без НДС,
руб
	 НДС,
руб
	СУММА с НДС, руб
	Сроки выполнения работ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	



1. Технические и функциональные характеристики Товара:
		Все механизмы и узлы комплекса должны монтироваться на общем силовом каркасе 

	Конструкция комплекса должна обеспечивать свободный подъезд погрузочно-разгрузочных техники к закалочным и промывочным бакам.

	Габариты  даны в привязке к имеющемуся фундаменту под термический комплекс

	Длина, мм  
	9800-10000 

	Ширина, мм  (не более)
	1900-2100 

	Высота, мм  (не более)
	4100

	Автоматизация комплекса

	Загрузка-выгрузка садки
	гидравлическая

	Перемещение садки с позиции на позицию
	электромеханическое 

	Параметры обрабатываемых изделий  и заготовок

	Грузоподъемность, кг
	от 20 до 250

	Длина , высота заготовок (не менее), мм
	700

	Подраздел 4.2.  Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Печь закалочная

	Печной блок
	

	Тип нагревательного блока
	колпаковый

	Требования к окраске
	  термоустойчивая порошковая краска, согласно требованиям ГОСТ 12.4.026.

	Требования к изоляции
	предел прочности на сжатие (не менее), МПа - 0,7; теплопроводность при температуре 250 С, Вт/(м.К) – 0,055-0,07, сорбционная влажность за 24 часа -1-3%

	Диаметр входного отверстия, мм  
(не более)
	600

	Высота рабочего пространства, мм
 (не более)
	800

	Максимальная рабочая температура,0С
 (не менее)
	1250

	Среда в рабочем пространстве
	воздух

	Равномерность нагрева в рабочем пространстве, 0С
	± 10

	Количество тепловых зон регулирования
	2

	Диапазон задания скорости нагрева, 0/мин. 
	0,1 — 10

	Диапазон задания времени выдержки, мин 
	1 - 999

	Тип нагревателей
	спиральный

	Материал нагревателей
	железохромоалюминиевые сплавы 
 по ГОСТ 12776.1-90

	Крепление нагревателей
	на керамических трубках, установленных в фасонных плитах

	Расположения нагревателей
	боковые стенки

	Футеровка печного блока и погрузочно-разгрузочного стола
	легковесные глинистоволокнистые теплоизоляционные блоки (твердая фракция), 

	Материал погрузочно-разгрузочного стола (не хуже)
	жаропрочная сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72

	Регулирование температуры
	программируемо-автоматическое

	Градуировка термопары
	ТНН

	Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более)
	60 

	Мощность на режиме 12000С, кВт (не более)
	15

	Печь отпускная

	Печной блок
	

	Тип нагревательного блока
	колпаковый

	Требования к окраске
	    термоустойчивая порошковая краска, согласно требованиям ГОСТ 12.4.026.

	Требования к изоляции
	предел прочности на сжатие (не менее), МПа - 0,7; теплопроводность при температуре 250 С, Вт/(м.К) – 0,055-0,07, сорбционная влажность за 24 часа -1-3%

	Диаметр входного отверстия, мм 
(не менее)
	600

	Высота рабочего пространства, мм
(не менее)
	800

	Максимальная рабочая температура,0С 
(не менее)
	800

	Среда в рабочем пространстве
	воздух

	Равномерность нагрева в рабочем пространстве, 0С
	± 10

	Диапазон задания скорости нагрева, 0/мин. 
	0,1 — 10

	Диапазон задания времени выдержки, мин 
	1 - 999

	Тип нагревателей
	спиральный

	Крепление нагревателей
	на керамических трубках, установленных в фасонных плитах

	Расположения нагревателей
	боковые стенки

	Материал нагревателей
	железохромоалюминиевый сплавы  по
ГОСТ 12776.1-90

	Расположение вентилятора
	свод

	Материал реторты-экрана (не хуже)
	жаростойкая сталь  12Х17 ГОСТ 5632-72

	Футеровка печного блока и погрузочно-разгрузочного стола
	легковесные глинистоволокнистые теплоизоляционные блоки (твердая фракция);

	Материал погрузочно-разгрузочного стола (не хуже)
	жаропрочная сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72

	Материал пода (не хуже)
	жаропрочная сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72

	Регулирование температуры
	программируемо-автоматическое

	Градуировка термопары
	ТХН

	Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более)
	60 

	Мощность на режиме 6000С, кВт (не более)
	12

	Закалочные баки

	Бак закалочный масляный:
	

	Максимальная температура,0С (не менее)
	130

	Материал стенок бака
	сталь нержавеющая  по ГОСТ 5632-72

	Толщина стенок (не менее), мм
	5

	Размеры рабочей пространства бака (не менее), мм
	1300х1300х1500

	Охлаждение обрабатываемых деталей
	ламинарный поток закалочной среды, обеспечивающий равномерное удаление паровой рубашки с поверхности обрабатываемых деталей (мешалка с возможностью регулирования скорости потока масла - в зависимости от толщины обрабатываемых деталей и заготовок)

	Перемещение садки внутри бака
	гидравлический привод

	Максимальная потребляемая мощность, кВА (не более)
	30 

	Мощность на режиме охлаждения садки 200кг, кВт (не более)
	15

	Контроль температуры рабочей жидкости
	термопреобразователь    

	Охлаждение рабочей жидкости 
	теплообменник или змеевик

	Контроль перегрева масла
	автоматический  

	Бак должен  иметь::

	
	усиление внутренней емкости (профильным каркасом)

	
	быть футерован теплоизоляционным материалом

	
	закрыт снаружи декоративными кожухами

	
	датчик минимального уровня масла

	
	автоматическое отключение силового пускателя

	
	звуковую и световую сигнализацию при аварийной ситуации

	Бак закалочный водяной:
	

	Материал стенок бака
	сталь нержавеющая  по ГОСТ 5632-72

	Толщина стенок (не менее), мм
	5

	Размеры рабочей пространства бака (не менее), мм
	1300х1300х1500

	Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более)
	60

	Мощность на режиме охлаждения садки 200кг, кВт (не более)
	30

	 Нагрев рабочей жидкости
	тэны

	Охлаждение рабочей жидкости
	теплообменник или змеевик

	Охлаждение обрабатываемых деталей
	барботаж

	Перемещение садки внутри бака
	гидравлический привод

	Контроль температуры рабочей жидкости
	термопреобразователь  

	Бак должен  иметь::

	
	усиление внутренней емкости (профильным каркасом)

	
	быть футерован теплоизоляционным материалом

	
	закрыт снаружи декоративными кожухами

	
	датчик минимального уровня жидкости

	
	автоматическое отключение силового пускателя

	
	звуковую и световую сигнализацию при аварийной ситуации

	
	

	Бак промывочный:
	

	Материал стенок бака
	сталь нержавеющая  по ГОСТ 5632-72

	Толщина стенок (не менее), мм
	5

	Размеры рабочей пространства бака (не менее), мм
	1300х1300х1500

	Максимальная температура,0С (не менее)
	80

	Перемещение садки внутри бака
	гидравлический привод

	Промывка деталей
	струйная

	Максимальная потребляемая мощность, кВт (не более)
	40

	Мощность на режиме промывки садки 
200кг, кВт (не более)
	20

	Бак должен  иметь::

	
	усиление внутренней емкости (профильным каркасом)

	
	быть футерован теплоизоляционным материалом

	
	закрыт снаружи декоративными кожухами

	
	датчик минимального уровня жидкости

	
	автоматическое отключение силового пускателя

	
	звуковую и световую сигнализацию при аварийной ситуации

	Система перемещения садки
	

	Система перемещения должна обеспечивать:
	время переноса садки из печи в закалочный бак 
не более 8 сек

	Система управления
	

	Система управления должна 
обеспечивать:
	централизованное управление всех единиц оборудования

	
	автономное функционирование каждая единица оборудования, входящих в комплекс  

	
	автоматическое регулирование процессов нагрева/охлаждения

	
	диагностировать нештатные ситуации (непрерывный контроль токов, сбои в электропитании)

	
	отслеживать текущее состояние оборудования и визуализировать его на экране пульта

	
	программировать  параметры технологического процесса

	
	контролировать, регулировать и поддерживать заданные режимы термической обработки

	
	иметь возможность установки коэффициента потребляемой мощности 

	
	управление как всех транспортной системой агрегата, так и отдельно каждой единицей оборудования

	
	возможность работы агрегата по безлюдной технологии

	
	иметь стандартный интерфейс  RS-485 для подключения к персональному компьютеру для записи и хранения информации о режиме термообработки и распечатки диаграмм  

	
	интеграцию в существующую на предприятии промышленную сеть электротермического оборудования  на базе системы мониторинга и архивации параметров технологических процессов «МБУ Менеджер»  


	Вес агрегата, (без учета закалочных и промывочных жидкостей), кг (не более)
	9 000

	Потребляемая мощность, кВА (не более)
	250

	Все механизмы и узлы комплекса должны монтироваться на общем силовом каркасе




	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   

	           ●    Система управления должна обеспечивать:
· автоматическое отключение силовых цепей с включением аварийной сигнализации в случае возникновении нештатной ситуации
· перенастраиваемость элементов агрегата;
· возможность работы агрегата по безлюдной технологии;
· возможность интеграции в существующую на предприятии промышленную
                   сеть электротермического оборудования  на базе системы мониторинга и архивации                 параметров технологических процессов «МБУ Менеджер».
· возможность установки коэффициента потребляемой мощности в зависимости от садки
 (от 40 до 100%)
· централизованное управление агрегатом в целом и возможность эксплуатировать входящее в его состав оборудование независимо друг от друга
· обеспечение безопасного функционирования оборудования благодаря функции непрерывного контроля и диагностики состояния всей силовой части (нагревателей и автоматики) для предотвращения и минимизации последствий возможных нештатных ситуаций
· в случае возникновении нештатной ситуации автоматическое отключение силовых цепей с включением аварийной сигнализации  
· Футеровка печного блока - легковесные глинистоволокнистые теплоизоляционные блоки
(твердая фракция), обеспечивающая стабильность геометрических размеров в процессе эксплуатации печей 
· Изоляция – предел прочности на сжатие (не менее), МПа - 0,7; теплопроводность при температуре 250 С, Вт/(м.К) – 0,055-0,07, сорбционная влажность за 24 часа -1-3% 
(с сертификатом соответствия)
· Охлаждение в масляном баке - ламинарный поток закалочной среды, обеспечивающий равномерное удаление паровой рубашки с поверхности обрабатываемых деталей (мешалка с возможностью регулирования скорости потока масла - в зависимости от толщины обрабатываемых деталей и заготовок)
· Промывка - струйная
             ●    Расположение нагревателей - на керамических трубках, установленных в фасонных    
                                                                           плитах          
             ● Конструкция комплекса должна обеспечивать  отсутствие промежуточных             перемещений садки  при выгрузки из печи в закалочный бак       
· Все механизмы и узлы комплекса должны монтироваться на общем силовом каркасе
· Конструкция комплекса должна обеспечивать свободный подъезд к закалочным и промывочным бакам погрузочно-разгрузочных механизмам
· Предельные габариты термического комплекса не должны превышать
 2100 х10000х4100 мм
· Максимальная потребляемая мощность не должна превышать 250 кВт 



1. Технические и функциональные характеристики Работ:
Монтаж, пусконаладочные работы, а также сдача оборудования  Поставщик должен осуществить на площадях Покупателя. Сдача оборудования проводится по следующим параметрам: габаритные размеры как всего комплекса, так и всех его составляющих: обеспечение свободного подъезд погрузочно-разгрузочных техники к закалочным и промывочным бакам; позонный  замеры температурного поля печей (не менее 10 точек по технологии Заказчика) с последующим составлением  протокола измерений; температура на поверхности печи должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93;  время переноса садки из печи в закалочный бак  должно быть не более 8 секунд. При сдаче оборудования проверяется соответствие совместимости промышленной системы мониторинга к существующей на предприятии.  Проверка работоспособности термического комплекса проводится сроком не менее 5 дней при непрерывной работе узлов и механизмов  в течение 8 часов.
1. Требования к качеству Товара:
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, а так же структуры ранее использованного оборудования. Не допускается использование устаревших элементов управления, элементов  электроавтоматики, контроля, элементов диагностики и индикации, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость узлов, комплектующих и дополнительного оборудования. Оборудование должно иметь сертификат и деклорацию соответствия  ГОСТ 12.2.007.9-93  ; требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.  Поставщик, обязан приложить, подтверждающие сведения завода-изготовителя о полном соответствии новизне оборудования и заявленным техническим требованиям Заказчика с предоставлением полных паспортных данных, подтвержденных заводом-изготовителем с подписью и печатью. Все материалы, используемые при изготовление основных узлов и механизмов должны иметь сертификаты соответствия ГОСТ  12776.1-90, ГОСТ 5682-82 заверенные печатью завода изготовителя.  . Все измерительные приборы должны быть внесены в Госреестр.  Поставщик обязан предоставить копии свидетельства федерального агенства  по техническому регулированию и метрологии на все измерительные приборы с  описанием типа средств измерения. 
1. Гарантия на Товар и производимые Работы:
                   Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание  оборудования в течении 12 месяцев с момента с момента завершения монтажных и пусконаладочных работ без ограничения количества часов наработки в гарантийный период. В течение гарантийного срока Поставщик, либо предоставляет письменное подтверждение специализированного сервисного центра принимающего на себя обязательства по обеспечению гарантийных обязательств. Принятие на себя гарантийных обязательств, специализированным центром, должно быть подтверждено письменно и закреплено печатью.  Поставщик должен предоставить письменное подтверждение гарантии завода-изготовителя на поставляемое оборудование  в течении 12 месяцев с момента пуска оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен предоставить официальное письмо с указанием названия и адреса сервисного центра в РФ, силами которого будет осуществляться ввод оборудования в эксплуатацию, а так же его гарантийное и послегарантийное обслуживание. К письму необходимо приложить письменное согласие указанного сервисного центра на осуществление таких работ.
[bookmark: _GoBack]               Поставщик должен предоставить протокол завода-изготовителя, оформленный на любую ранее выпущенную печь аналогичной модели, о соответствии фактических  параметров точности оборудования заявленным параметрам. Протокол завода-изготовителя должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица. Оборудование должно быть сертифицировано органами по сертификации, аккредитованными  Госстандартом  России в Системе сертификации ГОСТ Р, что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом соответствия продукции требованиям.
             Поставщик обязан предоставить заверенные копии следующих документов: 
            -сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93;
             -сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011  
1. Требования к качеству Работы:
Оборудование должно иметь модульную конструкцию для упрощения монтажа и ввода в эксплуатацию. Монтироваться  на едином силовом каркасе. Обеспечивать свободный подъезд к закалочным и промывочным бакам погрузочно-разгрузочных техники. 
 Иметь монтажные и сборочные чертежи с указанием габаритных и установочных размеров с требованиями к подводным коммуникациям. Иметь описание к конструкции термического комплекса (схему работы агрегата).
1. Требования к безопасности:
Оборудование должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПОТ Р М-005-97 и  ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.064. Температура на поверхности печей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93.
1. Требования к документации:
                   Поставщик обязан предоставить следующую сопроводительную документацию : 
               паспорта на все узлы и агрегаты, входящие в комплекс; принципиальные электрические схемы с указанием марок применяемых регуляторов и регистраторов температуры и типов термопреобразователей, используемых средств диагностики и защиты силовых и сигнальных электрических цепей оборудования; копии свидетельства федерального агенства  по техническому регулированию и метрологии на все измерительные приборы с  описанием типа средств измерения, копию протокола соответствия характеристик используемой в печи изоляции  на соответствие требований, прописанных в техническом  задании, оборудование должно быть сертифицировано органами по сертификации, аккредитованными  Госстандартом  России в Системе сертификации ГОСТ Р , что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом соответствия , руководство по эксплуатации агрегата с описанием последовательности настройки режимов многоступенчатой термообработки, монтажные и сборочные чертежи агрегата с указанием габаритных и установочных размеров, а также требования к подводимым коммуникациям, описание конструкции агрегата (с указанием марок применяемых материалов), в том числе описание устройства теплоизоляции, нагревательных элементов, способа доступа в рабочую камеру, механизм защиты персонала и оборудования от возможных нештатных ситуаций; программное обеспечение для архивирования информации и возможности управления оборудованием с ПК и возможностью интеграции в существующую на предприятии промышленную сеть электротермического оборудования  на базе системы мониторинга и архивации параметров технологических процессов «МБУ Менеджер»; копию сертификата соответствия ГОСТ 12.2.007.9-93, копию сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 90012000)  
10. Требования к таре и (или) упаковке Товара:
Требования оформляются с учетом: ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка и т д.
11. Требования к приемке Товара:
Монтаж, пусконаладочные работы, а также сдача оборудования  Поставщик должен осуществить на площадях Заказчика. Сдача оборудования проводится по следующим параметрам: габаритные размеры как всего комплекса, так и всех его составляющих: обеспечение свободного подъезд погрузочно-разгрузочных техники к закалочным и промывочным бакам; позонный  замеры температурного поля печей (не менее 10 точек по технологии Заказчика) с последующим составлением  протокола измерений; замер температуры на поверхности печи на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93;  время переноса садки из печи в закалочный бак. Заказчик имеет право осуществлять контроль качества продукции теплоизоляции на соответствие заявленным требованиям  в соответствии с требованиями ГОСТ 26281-84. Методика проведения испытаний по ГОСТ 17177-94. При сдаче оборудования по требованию Поставщик обязан предоставить Заказчику заверенные, заводом изготовителем сертификаты на все материалы, используемые при изготовлении печей и закалочных баков. При сдаче оборудования проверить соответствие совместимости промышленной системы мониторинга к существующей на предприятии. Проверка работоспособности термического комплекса проводится сроком не менее 5 дней при непрерывной ежедневной работе узлов и механизмов  в течении 8 часов.
12. Способ поставки Товара: 
Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу: г.Москва, Иртышский проезд, д.5 своими силами и за свой счет. 
1. Место выполнения Работ:
Поставщик выполняет работы  по адресу: г. Москва, Иртышский проезд, д.5 своими силами и за свой счет. 
Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанных правил и требований последний обязан возместить Покупателю убытки, возникшие в результате такого несоблюдения, в полном объеме.
1. Дополнительные требования и условия:

ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:




м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:




м.п.




Приложение № __ 
к Договору № _______________
от «____» _____________201_ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
 

______________________________ (далее - Сторона 1) и ______________________ (далее - Сторона 2) 
(Исполнитель/Поставщик и т.д.) 					 (Заказчик/Покупатель и т.д.) 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:


1. О цене Договора: 
1.1.	Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек (или НДС не облагается на основании ст.  _______ НК РФ).

2.О порядке оплаты по договору:
2.1.	Оплата по настоящему Договору производится Стороной 2 по факту выполнения Стороной 1 своих обязательств по Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после документального подтверждения, выполнения Стороной 1  своих обязательств по Договору, по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре (в случае наличия).
Сторона 1 несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору, в случае закрепления за Стороной 1 обязанности по их выставлению в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.
	СТОРОНА 1

___________________
	
	
	СТОРОНА 2
АО «НИКИЭТ»
__________________
	


ПОДПИСИ СТОРОН














Приложение № _
к Договору №_____
от «__»_______.201_г.

[bookmark: _Toc285020514]СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), (далее – Покупатель), в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________ (_______________) (далее – Поставщик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:
[bookmark: _Toc285020515]
1. Поставщик обязуется:
 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.
 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.
 1.5. Перед началом работ:
 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.
 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:
       - охраны труда;
       - электробезопасности;
       - пожарной безопасности.
 1.6. Выполнять работы силами персонала:
       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;
       - имеющего соответствующую квалификацию;
       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.
 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.
 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.
1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.
1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.
1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.
1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.
1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.
1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).
1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.
1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 
2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Поставщика.
2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Поставщика.
2.4. Оформлять разрешения на производство работ.
2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.
2.6. Информировать Поставщика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.
2.7. Участвовать в совместных с Поставщиком проверках состояния безопасности и охраны труда.
2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Поставщика.
2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК:
_______________________
_______________________

______________________  
МП
	
ПОСТАВЩИК:
_______________________
_______________________


____________________ ___________
МП





















Приложение №__ 
к договору №____
от ___.____._____
ФОРМА
(заполняется по факту поставки Товара/партии Товара)

Акт приема-передачи Товара
по договору от ___________ № _______
г. ___________									___.________.___________
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от _______ № ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по Договору от __._______._________ № __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующий Товар:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
(шт, кг и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


2. Стороны подтверждают, что Покупателем был произведен входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества, комплекта и комплектности Товара. Товар полностью соответствует требованиям Договора. 
3. Поставщик выполнил свои обязательства по поставке Товара в срок и в полном объеме. 
4. Согласно Договору стоимость Товара составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.
Сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.
По настоящему Акту Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.
ПОДПИСИ СТОРОН

	От Поставщика:

 м.п.
	От Покупателя:
                                             
 м.п.




ПОДПИСИ СТОРОН
	От Поставщика:


 м.п.
	
	От Покупателя:

                                             
 м.п.







Приложение №__ 
к договору №____
от ___.____._____
ФОРМА
(заполняется по завершению договора/этапа договора)
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. _________      						                           "__" ________ ____ г.
______________, (далее – Исполнитель/Подрядчик/Поставщик) в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, (далее – Заказчик/Покупатель), в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) по Договору от "___" _________ _____ г. № ________  (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Во исполнение Договора Исполнитель/Подрядчик/Поставщик сдал, а Заказчик/ Покупатель принял следующие Работы:

	 N 
	Наименование Работ 
	 Ед. изм.
	Количество
	 Цена за ед. изм, руб.
(если  условиями договора  согласована
цена каждого вида Работ)
	 Стоимость Работ c НДС, руб. 

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	


2. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик/Покупатель претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.
(п. 3 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием материалов Заказчика/в противном случае п. 3 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)
[bookmark: Par59]3. Работы выполнены Исполнителем/Подрядчиком/Поставщиком с использованием материалов Заказчика, переданных по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) № ___ от "___"_____ ____ г. Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию материалов со стороны Заказчика нет.
(п. 4 включается в Акт, если Работы выполнялись с использованием оборудования Заказчика/в противном случае п. 4 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)
[bookmark: Par62]4. Работы выполнены Исполнителем/Подрядчиком/Поставщиком с использованием оборудования Заказчика, переданного по акту приемки-передачи оборудования N ____ от "___"________ ____ г.
Во исполнение Договора Исполнитель/Подрядчик/Поставщик возвратил, а Заказчик принял оборудование по акту приемки-передачи оборудования № ____ от "___"________ ____ г.
5. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет ___ (______) руб., в том числе НДС __% в размере ___ (______) рублей.
Общая сумма перечисленного аванса составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) рублей.
По настоящему Акту Исполнителю/Подрядчику/Поставщику причитается к получению ____ (_______) руб., в том числе НДС ___% в размере ____ (_______) рублей.
6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7. Приложения:
1) Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком материалов для выполнения Работ);
2) Акт приемки-передачи оборудования, предоставляемого Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ);
3) Акт возврата оборудования, предоставляемого Заказчиком (если Договором предусмотрено предоставление Заказчиком оборудования для выполнения Работ). 
ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель/Подрядчик/Поставщик:

	Заказчик/Покупатель:



ПОДПИСИ СТОРОН
	Исполнитель/Подрядчик/Поставщик:


 м.п.
	
	Заказчик/Покупатель:


 м.п.





Приложение №__ 
к Договору №_____ 
от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.
1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
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Приложение №_________
к Договору №____________
от «__»________201__г.

Порядок подтверждения налоговой добросовестности
1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.
3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:
3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;
3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.
5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 
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